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dot. zamowienia publicznego na dostawe odczynnikdw do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego
Centrum Hodowli Zwierzat Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku ze ztozonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na podstawie
art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22018 r. poz.
1986) przedstawiamy zlozone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy w poz. 13 zestawienia asortymentowo-cenowego zaakceptuje sodu wodorotlenek

0,0995 — 0,1005 mol/l +/- 0,0003 zgodny z zalgczong specyfikacja producenta?

Odpowiedz na Pytanie 1
Zamawiajacy nie zaakceptuje odczynnika o podanych w specyfikacji parametrach.
Wymagane st¢zenie molowe dla odczynnika wynosi 0,1000 mol/l +/- 0,1%

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy w poz. 26 zaakceptuje produkt Bronopol - bezbarwny koncentrat do mieka
w opakowaniu 5 kg?

Odpowiedz na Pytanie 2.

Zamawiajacy dopuszcza dostawe odczynnika w opakowaniu 5 kg. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
sporzadzajac ofert¢ w pozycji 26 Zestawienia asortymentowo — cenowego w kolumnie 3 ,,Pojemnosé
opakowania” oraz kolumnie 5 ,,Ilo$¢ opakowan” powinien uwzgledni¢ powyzsze zmiany tj. zamiescic¢
odpowiednio w kolumnie 3 ,,Pojemno$¢ opakowania” - 5 kg. w kolumnie 5 ,,llo$¢ opakowan” — 1 i na
podstawie tego wyliczy¢ pozostate pozycje tabeli.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy w poz. 47 zaakceptuje podchloryn sodu zgodny z zalaczong specyfikacja?

Odpowiedz na Pytanie 3
Zamawiajacy akceptuje odczynnik o podanych w specyfikacji parametrach.

Pytanie 4
Poz. 48 - laktoza monohydrate - podana przez Zamawiajgcego w opisie masa czasteczkowa jest masg
laktozy bezwodnej. Czy zatem chodzi o substancj¢ uwodniong czy bezwodna?

Odpowiedz na Pytanie 4
Zamawiajacy popetnil btad podajac mas¢ czasteczkowa laktozy bezwodnej. Sporzadzajac oferte nalezy
przyja¢ laktoze uwodniong o masie czasteczkowej 360,31 g/mol.



Pytanie 5
Czy Zamawiajacy w poz. 49 zaakceptuje koncentrat biatek serwatkowych w opakowaniu 700 g i tacznej
ilosci 1400 g?

Odpowiedz na Pytanie 5

Zamawiajacy dopuszcza dostawe odczynnika w opakowaniu 700 g i facznej ilosci 1400 g. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca sporzadzajac oferte w pozycji 49 Zestawienia asortymentowo — cenowego w
kolumnie 3 ,,Pojemnos¢ opakowania” oraz kolumnie 5 ,,Ilo§¢ opakowan” powinien uwzglgdni¢ powyzsze
zmiany tj. zamiesci¢ odpowiednio w kolumnie 3 ,,Pojemno$¢ opakowania” — 700 g. w kolumnie 5 ,,Ilo$¢
opakowan” — 2 i na podstawie tego wyliczy¢ pozostate pozycje tabeli.

Sekretarz
Komisji Zamoéwien Publicznych KCHZ

Marcin Czajka



Specification

1.09141.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®
Reag. Ph Eur,Reag. USP

Specification
Form liguid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005 maoli
Measurement uncertainty +/- 00,0003 moli
Traceability NIST SRM

The concentration is determined by volumetne titration and refers to 20 C

The certified value of this volumetnc solution was determined with hydrochlaric acid standard solution (article number 1 09060) The
hydrochloric acid standard solution is standardized and traceable 1o a primary standard from the Natonal Institute of Standards and
Technalogy, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyliaminomethane) by means of volumetric standard Tris(hydroxymethyh)
aminomethane (Art 1.02408) This volumetric standard 1s certified by the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt
Germany according to OIN EN 1SO 17025, The uncertanty 1s expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2
covering a confidence level of 95%. All measurements are carned oul n the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt
Germany

Note: The titer is a correction factor to correct for variations ef the volumetnic solution, the litralion equipment. the temperature ana other
Jaboratory conditions  For correct titration results 1tis recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under
laboratary specific conditions directly after opening a new bottle and at reqular ime intervals
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FIRMA CI-IEMPUR®

41-940 PIEKARY SLASKIE, ul Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www chempur pl chempur@chempur pl

SWIADECTWO JAKOSCI

Sodu podchloryn,
roztwor stabilizowany 15%
Nr kat. 528066510

PARAMETR

Wyglad zewngtrzny

Zawarto$c

Ggstosc (18°C)

Zawarto$¢ NaOH

Zawartos¢ alkaliow stabilizujacych
Wolny chlor (Cl>)

Partia: 18/07/01

Sekretariat - tel /fax (032) - 287-20-52
Ksiegowos¢ - tel (032) - 767-93-11
Dziat Handlowy - tel (032)+767-88-91
*+ 767-88-92

fax (032) - 767-93-41

Dziat kontroli jakosci - tel. (032) » 382-49-01 w. 25

Seria: 18/11/62

Data nadania scrii: 11/2018

nr rejestrowy BDO 000004363

Data waznosci: 6 miesiecy od daty nadania serii

WYMAGANIA WYNIK
ciecz bezbarwna lub jasnozotta
15,0%=1,0% zgodny
ok. 1,15 g/cm? zgodny
max. 2,0% zgodny
1,0% — 1,5% zgodny
min. 150,0 g/dm’? zgodny

Podany termin waznosci odnosi si¢ do produktu w zamknigtym opakowaniu,
przechowywanego w nienastonecznionym i chtodnym pomieszczeniu.
Przy niespelnieniu w/w warunkow termin waznosci produktu jest ograniczony

do okolo 14 dni od daty produkcji. '

Analiz¢ wykonano w Laboratorium Dziatu Kontroli Jako$ci Firmy Chempur



